D DEKRA

- Richtlinie 2014/34/EU -
Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaRen Verwendung

in explosionsgeféhrdeten Bereichen

Bestatigung

1. Nachtrag zu
BVS 03 ATEX H/B 112

entsprechend Artikel 13 (1) b) ii)
tiber den Erhalt der Unterlagen gemaR Anhang VIII Nummer 2

Hersteller: Heinrichs Messtechnik GmbH
Anschrift: Robert-Perthel-Stralle 9
50739 Koln

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, notifizierte Stelle

Nr. 0158 gemaR Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Parla-
ments und des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 26. Februar 2014,
bestatigt, die im Folgenden aufgefiihrte Dokumentation am 30.09.2016 erhalten
zu haben.

Unterlagen zur:
Bewertung liber die Ziindgefahr der nicht-elektrischen Anzeigeeinheit fur die Ge-
ratereihen BGN/BGF/TSK und DWF, Tech. File Reg. Nr. 03-02.X

Die Unterlagen werden weder auf Vollstédndigkeit noch auf Richtigkeit gepruft. Sie
werden von uns ab Ausstellungsdatum der Bestatigung 10 Jahre lang archiviert.
Falls der Hersteller eine langere Archivierungsdauer wiinscht, ist dies rechtzeitig
schriftlich mitzuteilen.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 30.09.2016
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